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Рис. 1 Проверка версии встроенного микропрограммного ПО 

Проверка номера версии внешнего ПО производится  следующим образом: 
запускают на персональном компьютере программу CKAT-M100B.exe. В верхнем меню 
выбирают «Помощь», далее - «О программе». В открывшемся окне появляется версия 
программы, которая должна соответствовать указанной в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование ПО Идентификационное 
наименование ПО 

Номер версии  
(идентификационный номер) ПО 

Встроенное 
микропрограммное 

СКАТ-М100В не ниже 5.00 

Внешнее CKAT-M100B.exe не ниже 5.00 

Результаты поверки считаются положительными, если номера версий внешнего 
и встроенного ПО соответствуют указанным в таблице 3. При невыполнении этих 
требований поверку прекращают и аппарат бракуют. 

 

7.4 Проверку относительной погрешности измерений среднеквадратический 
значений напряжения переменного тока номинальной частотой 50 Гц производят в 
следующей последовательности:
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